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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Orgio: Prefeitura Municipal de Anaurilandia/MS

Setor Requisitante

Secretaria Municipal de Saud
(Unidade/Setor/Depto): eeretaria umicipal ¢e Saude

Tipo de necessidade: (X)) Aquisi¢cdo ( ) Servigo ( ) Outros, a especificar

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, considerando o problema
a ser resolvido sob a perspectiva do interesse do interesse publico (obrigatorio):

a) DA NECESSIDADE:

A presente solicitacdo atende a necessidade especifica da Secretaria Municipal de Saude do
Municipio de Anaurilandia/MS, visando Aquisi¢do de equipamentos uso permanente para
atender as necessidades das equipes de satde bucal e Unidades Basicas de Saude (UBSs) do
Municipio de Anaurilandia/MS conforme Resolucdo 169/2024/SES/MS, com o objetivo de
fortalecer as acdes de atendimento, assisténcia e suporte das equipes da Atencdo Basica em
Saude.

Dessa forma, a referida aquisi¢ao tem por objetivo suprir demandas essenciais de estruturagdo
e renovacao de mobilidrio e equipamentos nas unidades de satde, notadamente nos leitos,
enfermarias e salas de observacao, garantindo condi¢gdes adequadas para a prestagdo de servicos
a populagao local.

Os materiais solicitados sdo imprescindiveis para assegurar o pleno funcionamento das
unidades, sendo utilizados diretamente na assisténcia aos pacientes. A auséncia ou insuficiéncia
desses itens comprometeria a segurancga, a qualidade e a celeridade dos atendimentos, colocando
em risco a saude e a vida dos usuarios.

Ademais, a medida visa proporcionar um ambiente mais seguro, eficiente e acolhedor aos
profissionais de saude, bem como ampliar a capacidade de oferta de procedimentos,
promovendo a melhoria continua da qualidade dos servigos prestados no ambito do Sistema
Unico de Satade (SUS).

Com a implantagdo dos referidos equipamentos, serda possivel aprimorar a eficiéncia das
atividades desenvolvidas, promovendo um atendimento mais humanizado e célere, em
consonancia com os principios constitucionais da universalidade, integralidade e equidade que
regem o SUS.

Por fim, a aquisi¢do ora proposta ¢ indispensavel para o fortalecimento da Atencdo Primaria a
Satide no Municipio de Anaurilandia/MS, representando um avango na qualidade dos servigos
ofertados e no cuidado integral a satide da populagao.

b) DO OBJETO:
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Aquisi¢ao de equipamentos medico hospitalares e odontologicos de uso profissional em satde
e aparelhos eletroeletronicos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude
(UBSs) do Municipio de Anaurilandia/MS, com o objetivo de fortalecer as acdes de

atendimento, assisténcia e suporte das equipes da Atencao Basica em Saude.

2 — DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL (caso tenha sido elaborado) ou outro instrumento de
planejamento.

2.1. Considerando tratar-se de uma nova gestao municipal (mandato 2025-2028), sob a lideranca
do Prefeito recentemente eleito, ¢ importante destacar que a presente demanda nao foi
contemplada no Plano Anual de Contratagdes, uma vez que sua elaboragdo ocorreu sob a
administrac¢do anterior.

3 — DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO NECESSARIOS E
SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO, incluindo os padrdes minimos de qualidade
e as condi¢oes indispensaveis:

3.1. REQUISITOS GERAIS:

a) A contratada deverd entregar os itens e prestar os servigos, conforme especificacdes, prazos
e locais constantes no Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal.

b) A contratada devera repetir procedimentos as suas proprias custas para corre¢io de faltas e
falhas verificadas, principalmente estando em desacordo com as condigdes pactuadas.

¢) A contratada deverd assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas acerca da qualidade dos materiais que serdo utilizados.

d) A contratada deverd relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execucdo do objeto.

e) A contratada deverd responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078/1990).

f) A contratada deverd manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas na
contratacao.

g) Todos os pedidos, reclamacdes e notificagdes serdo transmitidos através do endereco
eletronico (e-mail) fornecido pela contratada, podendo, a critério da Administracdo, utilizar-se
de outros meios.

h) Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual;

i) O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).
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3.2. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE:

a) Os itens devem ser de 1? linha, de acordo com as especificacdes, os quais serdo fiscalizados

por servidor devidamente autorizado da Secretaria Municipal da Saude.

b) Os itens deverdo atender aos requisitos minimos de qualidade, nao devendo ser utilizados
materiais frageis, de qualidade duvidosa e com perigo iminente ao uso.

¢) A empresa Contratada devera garantir a qualidade dos produtos e, caso comprovado, devera
arcar com qualquer prejuizo decorrente do fornecimento de produto de ma qualidade.

d) Ficard sobre a inteira responsabilidade da empresa Contratada a garantia da qualidade dos
produtos, sob pena das sang¢des cabiveis.

3.3. REQUISITOS DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA:

a) A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condi¢des de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

b) A garantia abrange a realiza¢gdo da manutencdo corretiva dos bens, se necessario, pelo
proprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com
as normas técnicas especificas.

¢) Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicao de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des
necessarias.

d) Os itens que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabrica¢do do equipamento.

e) Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracao pelo Contratado ou pela assisténcia
técnica autorizada.

f) O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, mediante solicitagao escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

g) Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em
carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execugao dos reparos.

h) Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substitui¢do do bem ou de seus
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componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

i) O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

j) A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préoprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

IV — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

4.1. Segue estimativa das quantidades para contratacdo, conforme DFD:
ITEM | PRODUTO UN. | QUANT. | Descricao(especificagoes minimas)

1 UN COMPRESSOR ODONTOLOGICO, BAIXO
NIVEL DE RUIDO: OPERANDO A APENAS
60 DB(A), 0 COMPRESSOR
ODONTOLOGICO SILENCIOSO 60DB
REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE 0
DESCONFORTO ACUSTICO NA CLINICA,
PROPORCIONANDO UM AMBIENTE MAIS
TRANQUILO PARA PROFISSIONAIS E
PACIENTES.ISENTO DE OLEO: O
COMPRESSOR AR ISENTO DE OLEO
SCHUSTER ELIMINA RISCOS DE
CONTAMINACAO E GARANTE AR PURO
PARA (o) PROCEDIMENTOS
ODONTOLOGICOS.ALTA POTENCIA:
EQUIPADO COM DOIS MOTORES DE
COMPRESSOR 1,20CV (850W) CADA, TOTALIZANDO 2,40
ODONTOLOGICO 02 HP (1700W), ESTE COMPRESSOR

OFERECE DESEMPENHO EXCEPCIONAL
PARA CLINICAS DE MEDIO
PORTE.RESERVATORIO COM
TRATAMENTO ANTIOXIDANTE: A
PINTURA ELETROSTATICA INTERNA E
EXTERNA PROTEGE CONTRA
CORROSAO, PROLONGANDO A VIDA
UTIL DO EQUIPAMENTO. MAIOR
REFRIGERACAO E  DURABILIDADE:
COMPONENTES INTERNOS
CONFECCIONADOS EM CERAMICA
GARANTEM MENOR DESGASTE E MAIOR
EFICIENCIA TERMICA. ESPECIFICACOES
TECNICAS: COMPRESSOR 51L.
ESPECIFICACAO DETALHES MOTORES
2 MOTORES POTENCIA 2,40 HP (2
X 1,20CV  850W) ALIMENTACAO
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MONOFASICO 127V OU 220V CORRENTE
NOMINAL 13,2A (127V) / 7,6A (220V)
VELOCIDADE DO MOTOR 1750
R.P.M. CAPACIDADE DO RESERVATORIO

51 LITROS NiVEL DE RUIDO 60
DB(A)/1M PRESSAO MAXIMA120 PSI (0,83
MPA) FLUXO DE AR 440L/MIN. (15,7
PC/MIN.) DIMENSOES (L XA X C) 33 X 63,9
X 67,3 CM PESO LiQUIDO 485 KG
NUMERO DE POLOS 4 POLOS NUMERO
DE PISTOES 4 PISTOES CONSUMO DE
ENERGIA 1,7 KW/HORA FREQUENCIA DO
MOTOR 60 HZ GARANTIA 1 ANO
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.
MARCA DE REFERENCIA (SCHUSTER,
CRISTOFOLI)

2 UN AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER
12.000 BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, SAIDA
DE AR VERTICAL, CHASSI INOXIDAVEL,
SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM, FILTRO
REMOVIVEL, DESUMIDIFICADOR,
AR-CONDICIONADO 20 DISPLAY DIGITAL EM LED, SELO PROCEL
12.000 BTU’s CLASSIFICACAO ENERGETICA INMETRO
A, DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA,
(ECONOMIA A), CONTROLE REMOTO,
GAS R410A, GARANTIA MINIMA: 1 ANO
(EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3
ANOS (COMPRESSOR).

3 UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE
75L, ESPECIFICACOES MINIMAS:
CONSTRUCAO E TIPO AUTOCLAVE
HORIZONTAL DE MESA,
MICROPROCESSADA, CICLOS
AUTOMATICOS; VOLUME TOTAL DO
EQUIPAMENTO ATE 75 L CAMARA
INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, COM
AUTOCLAVE VOLUME UTIL =20 L; PORTA COM TRAVA
HORIZONTAL DE MESA DE SEGURANCA CONTRA ABERTURA
ATE 75L 04 SOB PRESSAO; BANDEJAS EM ACO INOX
(MINIMO 3 UNIDADES);  BIVOLT
AUTOMATICO OU VERSAO EM 127 V/220
V: POTENCIA MINIMA 1.500 W.CICLOS E
OPERACAO CICLOS AUTOMATICOS
ENTRE 121-134 °C; SISTEMA
AUTOMATICO DE DESAERACAO,
DESPRESSURIZACAO E SECAGEM;
PAINEL DIGITAL/MICROPROCESSADO,
COM VISUALIZACAO DE TEMPO,
PRESSAO E TEMPERATURA. NORMAS E

Rua Dom Pedro Il; N2 847; Centro.
Anaurilandia — MS / CEP: 79770 000 / @67 3445 1717 / 2120
CNPJ: 11444651000197
Email(=]: sms.anaurilandia@gmail.com



Secretaria Municipal de

1d
+ Cuidando da nossa gente!
" Anaurildndia - MS

[
\Y/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R Secretaria Municipal de Salude
ANAURILANDIA Fundo Municipal de Saude

truinde uma nova histéria

SEGURANCA ATENDER A ABNT NBR ISO
17665-1 (PROCESSO DE ESTERILIZACAO
POR VAPOR); COMPATIVEL COM
INDICADORES QUIMICOS 1SO 11140 E
BIOLOGICOS I1SO 11138 (GEOBACILLUS
STEAROTHERMOPHILUS);
REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA (RDC
751/2022) E BOAS PRATICAS DE
ESTERILIZACAO (RDC 15/2012).
CAPACIDADE E ADEQUACAO A ROTINA
UBS CAMARA UTIL ENTRE 20 L E 40 L
(PREFERENCIALMENTE),  ADEQUADA
PARA INSTRUMENTAIS DE CONSULTAS
ODONTOLOGICAS, CURATIVOS E
PEQUENOS PROCEDIMENTOS;
ACESSORIOS E  DOCUMENTACAO
MINIMO DE 3 BANDEJAS, MANGUEIRA
DE DRENAGEM, MANUAL EM
PORTUGUES; NOTA FISCAL, TERMO DE
GARANTIA, CERTIFICADO DE TESTE DE
FABRICA; GARANTIA E ASSISTENCIA.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;
ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO
BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE
PECAS POR 5 ANOS.

4 UN BIOMBO, TIPO: TRIPLO,
APRESENTACAO: COMPOSTO POR
ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOX,
CORTINAS EM TECIDO DE ALGODAO E
06 PES, SENDO 04 C/ PONTEIRAS EM
BORRACHA E 02 C/ RODIiZIOS, COR DO
TECIDO BRANCO, AZUL OU VERDE,
DIMENSAO(OES): 170CM X 180CM (A X L).

BIOMBO
04

5 UN CARRO ACO INOX PARA CURATIVO,
TIPO ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS
EM ACOINOX, TIPO RODizIO 3,
ACESSORIOS COM BALDE E BACIA
ACOPLADOS, MEDIDA 0,80 X 1,00 X 0,85
M

CARRO DE CURATIVOS 02

6 UN DERMATOSCOPIO: LENTE DE CRISTAL

. COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA,
852m2¥8288§:8 (KII COM VISUALIZAGAO POLARIZADA E NAO
ADAPTADOR PARA POLARIZADA; AUMENTO MINIMO DE 10X;
01 -SISTEMA DE ILUMINACAO PROPRIA

LENTE ]

COM, NO MINIMO, 4 LEDS ULTRA
UNIVERSAL+APARELHO i '
DE CAPTURA) BRILHANTES DE LUZ BRANCA, COM

DISTRIBUICAO HOMOGENEA E ALTA
NITIDEZ; BATERIA DE LiTIO
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RECARREGAVEL COM AUTONOMIA
MINIMA DE 6 HORAS; CORPO E
PONTEIRA RESISTENTES, DURAVEIS E
DE FACIL HIGIENIZACAO COM ALCOOL
GEL; VEDAGAO COMPATIVEL COM USO
DE GEL OU OLEO DERMATOLOGICO,
CONFORME NORMA IPX4. ADAPTADOR
PARA LENTE UNIVERSAL: FABRICADO
INTEIRAMENTE EM METAL; COMPATIVEL
COM DIFERENTES MODELOS DE
SMARTPHONES, CAMERAS OU TABLETS
PARA ACOPLAMENTO DE - LENTES
ESPECIAIS. APARELHO DE CAPTURA DE
IMAGENS (SMARTPHONE OU CAMERA
DIGITAL): RESOLUGAO SUPERIOR A 10
MEGAPIXELS; ALCANCE DE FOCO
ENTRE 8 MM E 35 MM; BATERIA COM
AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS;
ACOMPANHA CARREGADOR E CABO
USB; CAPACIDADE DE TRANSFERENCIA
DE IMAGENS E VIDEOS VIA USB E/OU WI-
Fl

7 UN DETECTOR FETAL DE MESA
PROFISSIONAL: FAIXA DE MEDICAO DE
FCF: 30 A 240 BPM CICLAGEM DE 6.000 A
60.000 E FREQUENCIA DE TRABALHO
2MHZ +10% ALIMENTACAO CHAVEADA
QUE OPERA DE 110 A 230 V +10% E
FREQUENCIA DE 50/60HZ DIAMETRO
MAXIMO DO FOCO ULTRASSONICO: 50
MM PROFUNDIDADE MAXIMA DO FEIXE
ULTRASSONICO: 200 A 250 MM
CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9
NIVEIS (1 - 9) CONTROLE DE
TONALIDADE DIGITAL: 10 NIVEIS (0 — 9)
DETECTOR FETAL 03 ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA
LATERAL DO GABINETE SAIDA PARA
FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE
SOM POSSUI FUSIVEL DE PROTECAO
CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE
ELETRICA PESO LiQUIDO: 1,8KG
DIMENSOES: (L.P.A) 217X250X100MM
POTENCIA: 32 VA/ 15W POTENCIA
ULTRASSONICA: 5MH/CM?
EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL
LCD COM CAPACIDADE DE
DEMONSTRAR oS BATIMENTOS
CARDIACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A
240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO).
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POSSUI TRES MODOS DE
FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE
AO USUARIO  VISUALIZAR  0OS
BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO
DOIS: CALCULA UMA MEDIA DOS
BATIMENTOS CARDIACOS. MODO TRES:
PERMITE A SELECAO DE UM INTERVALO
MANUALMENTE PARA MEDIR OS
BATIMENTOS CARDIACOS.
TRANSDUTOR DESCONECTAVEL,
FACILITANDO A TROCA EM CASO DE
MANUTENCAO, COM TECNOLOGIA
MICROPROCESSADA QUE DISPENSA A
CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO APOS
SUA SUBSTITUICAO. SAIDA PARA FONE
DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM.
FILTRO MINIMIZADOR DE
INTERFERENCIA DURANTE A
UTILIZACAO. GARANTIA: 1 ANO E
REGISTRO ANVISA.

MESA DE EXAMES

UN

03

MESA DE EXAMES LEITO ESTOFADO
COM ESPUMA DENSIDADE 23; COR:
AZUL, VERDE OU PRETA; ARMACAO
TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL;
CABECEIRA RECLINAVEL; SUPORTE
PARA LENCOL DESCARTAVEL; PES COM
PONTEIRAS PVC; CAPACIDADE 150 KG;
GARANTIA DE 12 MESES CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO. DEVERA
SER CERTIFICADA PELO INMETRO E
OUTRO ORGAO PERTINENTE.

MESA GINECOLOGICA

UN

02

MESA GINECOLOGICA - ESTRUTURA
MATERIAL DE CONFECCAO - SEM
ARMARIO/ ESTRUTURA EM ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO.
DIMENSOES: 185X50X85CM
(PROFUNDIDADE X LARGURA X
ALTURA). LEITO ESTOFADO COM
ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM;
REGULAGEM DE ALTURA DO DORSO E
DOS PES ATRAVES DE CREMALHEIRAS;
PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA
REGULAVEL E HASTES CROMADA;

10

ULTRASSOM
ODONTOLOGICO

UN

02

ULTRASSOM ODONTOLOGICO:
ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO:
OPERACAO NAO CONTINUA (1 MIN
LIGADO / 4 MIN DESLIGADO). MODO
JATO DE BICARBONATO
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OPERACAO CONTINUA. TENSAO
DE ALIMENTACAO BIVOLT (127 / 220V).
FREQUENCIA DA REDE 50 / 60 HZ.
CORRENTE STANDBY 2,6 MA (127V) / 1,5
MA (220V). CORRENTE EM CARGA 3,5 A
(127V) /2,5 A (220V). POTENCIA NOMINAL
60 VA.PESO 4 KG (LIQUIDO) / 5 KG
(BRUTO) PRESSAO DE AR 80 PSI
(5,52 BAR). CONSUMO DE AR 80 L/MIN.
RESERVATORIO DE AGUA 1 LITRO COM
LED. FREQUENCIA DO ULTRASSOM
30.000 HZ. CONSUMO DE IRRIGANTE 28
ML/MIN. POTENCIA CONSUMIDA DO
ULTRASSOM 15 VA. SISTEMA DE
TRANSDUTOR CERAMICA
PIEZOELETRICA. GARANTIA 12 MESES.
REGISTRO ANVISA

S — LEVANTAMENTO DE MERCADO e justificativa da escolha da solucdo mais
adequada para a contratagiao:

5.1. Ao realizar uma anélise de mercado com o objetivo de atender a necessidade de Aquisi¢ao
de equipamentos médico hospitalares e odontoldgico de uso profissional em satde e aparelhos
eletroeletronicos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude (UBSs) do
Municipio de Anaurildndia/MS, com o objetivo de fortalecer as agdes de atendimento,
assisténcia e suporte das equipes da Atengao Basica em Saude, Anexo I, torna-se imprescindivel
avaliar as opg¢des de contratagdo que possam garantir solugdes vidveis em termos de custo,
qualidade, durabilidade e conformidade com as exigéncias técnicas.

5.1.1. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS:

Vantagens:

Desvantagens:

a) Qualidade e garantia: Equipamentos novos sdo acompanhados de garantia do
fabricante, oferecendo suporte técnico e protecdo contra falhas iniciais, o que
proporciona maior confiabilidade e segurang¢a na utilizacao direta pelos profissionais
de saude.

b) Maior vida util: A aquisi¢do de itens novos assegura maior durabilidade, reduzindo
a necessidade de substitui¢gdes ou manutengdes em curto e médio prazos.

¢) Eficiéncia tecnologica: Equipamentos de tltima geragdo apresentam maior eficiéncia
energética, desempenho otimizado e estdo adequados as normativas sanitarias
vigentes, promovendo maior sustentabilidade e qualidade no atendimento.
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a) Custo inicial elevado: A principal desvantagem ¢ o valor inicial de investimento, que
pode representar impacto significativo no orgamento publico.

b) Prazo de entrega: Dependendo da logistica dos fornecedores, a entrega pode nao ser
imediata, o que eventualmente comprometeria a celeridade de implantagao.

5.1.2. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS USADOS:

Vantagens:

a) Reducio de custos: O valor mais acessivel possibilita aquisicdo com menor impacto
orgamentario.

b) Disponibilidade imediata: Itens usados geralmente estdo prontos para entrega, o que
permite resposta mais rapida a necessidades emergenciais.

Desvantagens:

a) Vida qutil limitada: O desgaste natural compromete a durabilidade e a seguranca do
equipamento.

b) Auséncia de garantia: A falta de suporte técnico e de garantias formais aumenta o
risco de interrupgdes nos servigos.

¢) Obsolescéncia tecnoldgica: Equipamentos defasados podem comprometer o
desempenho e a qualidade do atendimento prestado.

5.1.3. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS:

Vantagens:

a) Menor investimento inicial: Permite disponibilizacdo dos itens com menor impacto
financeiro imediato.

b) Manutencdo inclusa: Contratos costumam incluir suporte técnico, reduzindo
encargos com reparos.

¢) Flexibilidade contratual: Possibilidade de ajustes e atualizagdes conforme a
demanda.

Desvantagens:

a) Custo elevado a longo prazo: A manuten¢do do contrato por longos periodos pode
ultrapassar o custo de aquisi¢ao.

b) Dependéncia externa: A continuidade dos servicos fica condicionada a capacidade e
ao cumprimento contratual por parte do fornecedor.

5.2. ANALISE E SOLUCAO ESCOLHIDA:

5.2.1. Apos analise criteriosa das alternativas apresentadas, e considerando as diretrizes
estabelecidas pela Resolugdao n® 169/SES/MS, bem como a necessidade de reestruturacao
das unidades de atencao primaria a saude no exercicio de 2025, conclui-se que a aquisicao
de equipamentos novos € a solucdo mais vantajosa.

5.2.2. Essa escolha assegura maior durabilidade, eficiéncia operacional, suporte técnico e
alinhamento com os objetivos do Programa Estadual Reestrutura APS, além de garantir
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segurancga, qualidade e continuidade na prestacdo de servigos publicos de satde a
populacdao do Municipio de Anaurilandia/MS. O investimento, ainda que inicial elevado,
sera compensado pela reducao de custos futuros com manutencao e pela melhoria na
eficiéncia e resolutividade dos atendimentos.

6 — ESTIMATIVA DE VALORES REFERENCIAIS DA CONTRATACAO (obrigatério):

6.1. O valor referencial do objeto serd apurado em conformidade com o regulamento municipal,
por meio do Departamento de Compras, utilizando-se multiplas fontes de precos, incluindo, no
minimo, trés cotagoes.

6.2. A pesquisa de pregos sera sintetizada no Subanexo X, em conformidade com o Manual de
Remessa do TCE/MS n° 88/2018.

6.3. Toda a documentacdo referente a pesquisa de mercado compde este Estudo Técnico
Preliminar e sera devidamente anexada ao mesmo no Processo Licitatorio.

Conforme levantamento inicial de precos e mapa comparativo abaixo, cujo valor estimado é
de R$ 108.042,60 (cento e oito mil e quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo
que o valor final do orcamento sera confirmado e complementado em pesquisa formalizada,
nos moldes legais, pelo setor competente.

PESQUISA DE PRECOS REALIZADAS NO BANCO DE PRECO.

VALOR VALOR

ITEM | ESPECIFICACAO UN. | QTDE UNITARIO | TOTAL

COMPRESSOR ODONTOLOGICO, BAIXO
NIVEL DE RUIDO: OPERANDO A APENAS 60
DB(A), O COMPRESSOR ODONTOLOGICO
SILENCIOSO 60DB REDUZ
SIGNIFICATIVAMENTE O DESCONFORTO
ACUSTICO NA CLINICA, PROPORCIONANDO
UM AMBIENTE MAIS TRANQUILO PARA
PROFISSIONAIS E PACIENTES.ISENTO DE
OLEO: O COMPRESSOR AR ISENTO DE OLEO
SCHUSTER ELIMINA RISCOS DE
1 CONTAMINACAO E GARANTE AR PURO UN | 02 4.293,32 8.586,64
PARA oS PROCEDIMENTOS
ODONTOLOGICOS.ALTA POTENCIA:
EQUIPADO COM DOIS MOTORES DE 1,20CV
(850W) CADA, TOTALIZANDO 240 HP
(1700W), ESTE COMPRESSOR OFERECE
DESEMPENHO EXCEPCIONAL PARA
CLINICAS DE MEDIO PORTE.RESERVATORIO
COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE: A
PINTURA ELETROSTATICA INTERNA E
EXTERNA PROTEGE CONTRA CORROSAO,
PROLONGANDO A VIDA UTIL DO
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EQUIPAMENTO. MAIOR REFRIGERACAO E
DURABILIDADE: COMPONENTES INTERNOS
CONFECCIONADOS EM CERAMICA
GARANTEM MENOR DESGASTE E MAIOR
EFICIENCIA TERMICA. ESPECIFICACOES
TECNICAS: COMPRESSOR 51L.
ESPECIFICACAO DETALHES MOTORES 2
MOTORES POTENCIA 2,40 HP (2 X 1,20CV
850W) ALIMENTACAO MONOFASICO 127V
OU 220V CORRENTE NOMINAL 13,2A (127V) /
76A (220V) VELOCIDADE DO MOTOR

1750 R.P.M. CAPACIDADE DO
RESERVATORIO 51 LITROS NIVEL DE
RUIDO 60 DB(A)1M PRESSAO MAXIMA120
PSI (0,83 MPA) FLUXO DE AR 440L/MIN. (15,7
PC/MIN.) DIMENSOES (L X A X C) 33 X 63,9 X
67,3 CM PESO LiQUIDO 48,5 KG
NUMERO DE POLOS 4 POLOS NUMERO DE
PISTOES 4 PISTOES CONSUMO DE ENERGIA
1,7 KW/HORA FREQUENCIA DO MOTOR 60 HZ
GARANTIA 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO. MARCA DE REFERENCIA
(SCHUSTER, CRISTOFOLI)

AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 | UN
BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, SAIDA DE AR
VERTICAL, CHASSI INOXIDAVEL, SISTEMA
DE TRIPLA FILTRAGEM, FILTRO REMOVIVEL,
DESUMIDIFICADOR, DISPLAY DIGITAL EM
LED, SELO PROCEL CLASSIFICACAO
ENERGETICA INMETRO A, DISPLAY DIGITAL
NA EVAPORADORA, (ECONOMIA A),
CONTROLE REMOTO, GAS R410A, GARANTIA
MINIMA: 1 ANO
(EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3
ANOS (COMPRESSOR).

20 2.116,33

42.326,60

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAATE 75L, | UN
ESPECIFICACOES MINIMAS: CONSTRUCAO
E TIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,
MICROPROCESSADA, CICLOS
AUTOMATICOS; VOLUME TOTAL DO
EQUIPAMENTO ATE 75 L CAMARA INTERNA
3 EM ACO INOXIDAVEL, COM VOLUME UTIL = 04 8.355,00
20 L; PORTA COM TRAVA DE SEGURANCA
CONTRA ABERTURA SOB PRESSAO;
BANDEJAS EM ACO INOX (MINIMO 3
UNIDADES); BIVOLT AUTOMATICO OU
VERSAO EM 127 V/220 V; POTENCIA MINIMA
1.500 W.CICLOS E OPERACAO CICLOS

33.420,00
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AUTOMATICOS ENTRE 121-134 °C; SISTEMA
AUTOMATICO DE DESAERACAO,
DESPRESSURIZACAO E SECAGEM; PAINEL
DIGITAL/MICROPROCESSADO, COM
VISUALIZACAO DE TEMPO, PRESSAO E
TEMPERATURA. NORMAS E SEGURANCA
ATENDER A ABNT NBR ISO 17665-1
(PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR
VAPOR); COMPATIVEL COM INDICADORES
QUIMICOS 1SO 11140 E BIOLOGICOS ISO
11138 (GEOBACILLUS
STEAROTHERMOPHILUS); REGULARIZACAO
JUNTO A ANVISA (RDC 751/2022) E BOAS
PRATICAS DE ESTERILIZACAO (RDC
15/2012). CAPACIDADE E ADEQUACAO A
ROTINA UBS CAMARA UTIL ENTRE 20 L E 40
L (PREFERENCIALMENTE), ADEQUADA PARA
INSTRUMENTAIS DE CONSULTAS
ODONTOLOGICAS, CURATIVOS E
PEQUENOS PROCEDIMENTOS;
ACESSORIOS E DOCUMENTACAO MINIMO
DE 3 BANDEJAS, MANGUEIRA DE
DRENAGEM, MANUAL EM PORTUGUES;
NOTA FISCAL, TERMO DE GARANTIA,
CERTIFICADO DE TESTE DE FABRICA;
GARANTIA E ASSISTENCIA. GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES; ASSISTENCIA
TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM
DISPONIBILIDADE DE PECAS POR 5 ANOS.

BIOMBO, TIPO: TRIPLO, APRESENTACAO: | UN
COMPOSTO POR ESTRUTURA TUBULAR EM
ACO INOX, CORTINAS EM TECIDO DE
ALGODAO E 06 PES, SENDO 04 C/
PONTEIRAS EM BORRACHA E 02 C/
RODIzIOS, COR DO TECIDO BRANCO, AZUL
OU VERDE, DIMENSAO(QES): 170CM X
180CM (A X L).

04 618,67

2.474,68

CARRO ACO INOX PARA CURATIVO, TIPO | UN
ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM
5 ACOINOX, TIPO RODIZIO 3, ACESSORIOS 02 702,50
COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA
0,80 X 1,00 X 0,85 M

1.405,00

DERMATOSCOPIO: LENTE DE CRISTAL COM | UN
NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA, COM
6 VISUALIZACAO POLARIZADA E NAO 01 4.830,25
POLARIZADA; AUMENTO MINIMO DE 10X; -
SISTEMA DE ILUMINACAO PROPRIA COM, NO

4.830,25
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MINIMO, 4 LEDS ULTRA BRILHANTES DE LUZ
BRANCA, COM DISTRIBUICAO HOMOGENEA
E ALTA NITIDEZ; BATERIA DE LITIO
RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MiNIMA
DE 6 HORAS; CORPO E PONTEIRA
RESISTENTES, DURAVEIS E DE FACIL
HIGIENIZACAO COM  ALCOOL  GEL;
VEDACAO COMPATIVEL COM USO DE GEL
OU OLEO DERMATOLOGICO, CONFORME
NORMA IPX4. ADAPTADOR PARA LENTE
UNIVERSAL: FABRICADO INTEIRAMENTE EM
METAL; COMPATIVEL COM DIFERENTES
MODELOS DE SMARTPHONES, CAMERAS OU
TABLETS PARA ACOPLAMENTO DE - LENTES
ESPECIAIS. APARELHO DE CAPTURA DE
IMAGENS (SMARTPHONE OU CAMERA
DIGITAL): RESOLUCAO SUPERIOR A 10
MEGAPIXELS; ALCANCE DE FOCO ENTRE 8
MM E 35 MM; BATERIA COM AUTONOMIA
MINIMA DE 6 HORAS; ACOMPANHA
CARREGADOR E CABO USB; CAPACIDADE
DE TRANSFERENCIA DE IMAGENS E VIDEOS
VIA USB E/OU WI-FI

DETECTOR FETAL DE MESA PROFISSIONAL: | UN
FAIXA DE MEDICAO DE FCF: 30 A 240 BPM
CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUENCIA
DE TRABALHO 2MHZ +10% ALIMENTAGAO
CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 VV +10%
E FREQUENCIA DE 50/60HZ DIAMETRO
MAXIMO DO FOCO ULTRASSONICO: 50 MM
PROFUNDIDADE ~MAXIMA DO  FEIXE
ULTRASSONICO: 200 A 250 MM CONTROLE
DE VOLUME DIGITAL: 9 NIiVEIS (1 — 9)
CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10
NiVEIS (0 - 9) ALOJAMENTO PARA
7 TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE 03 679.92
SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OU
GRAVADOR DE SOM POSSUI FUSIVEL DE
PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DA
CORRENTE ELETRICA PESO LIQUIDO: 1,8KG
DIMENSOES:  (LP.A)  217X250X100MM
POTENCIA: 32 VA/ 15W POTENCIA
ULTRASSONICA: 5MH/CM? EQUIPAMENTO
COM DISPLAY DIGITAL LCD COM
CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS
BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS NA FAIXA
DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR
MINUTO). POSSUI TRES MODOS DE
FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE AO

2.039,76
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USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM
TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA
MEDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS.
MODO TRES: PERMITE A SELECAO DE UM
INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS
BATIMENTOS CARDIACOS. TRANSDUTOR
DESCONECTAVEL, FACILITANDO A TROCA
EM CASO DE MANUTENGAO, COM
TECNOLOGIA MICROPROCESSADA QUE
DISPENSA A CALIBRAGAO DO
EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUIGAO.
SAIDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR
DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE
INTERFERENCIA DURANTE A UTILIZACAO.
GARANTIA: 1 ANO E REGISTRO ANVISA.

MESA DE EXAMES LEITO ESTOFADO COM
ESPUMA DENSIDADE 23; COR: AZUL, VERDE
OU PRETA; ARMACAO TUBULAR EM ACO
INOXIDAVEL; CABECEIRA  RECLINAVEL;
SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL;
PES COM PONTEIRAS PVC; CAPACIDADE 150
KG; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO. DEVERA SER
CERTIFICADA PELO INMETRO E OUTRO
ORGAO PERTINENTE.

UN | 03 1.099,89

3.299,67

MESA GINECOLOGICA - ESTRUTURA
MATERIAL DE CONFECCAO - SEM ARMARIO/
ESTRUTURA EM ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO. DIMENSOES:
185X50X85CM (PROFUNDIDADE X LARGURA
X ALTURA). LEITO ESTOFADO COM ESPUMA | UN | 02 1.166,67
REVESTIDA EM COURVIM; REGULAGEM DE
ALTURA DO DORSO E DOS PES ATRAVES DE
CREMALHEIRAS; PORTA COXAS ESTOFADO
COM ALTURA REGULAVEL E HASTES
CROMADA;

2.333,34

10

ULTRASSOM ODONTOLOGICO: ULTRASSOM
E JATO DE BICARBONATO: OPERAGCAO NAO
CONTINUA (1 MIN LIGADO / 4 MIN
DESLIGADO). MODO JATO DE BICARBONATO

OPERACAO CONTINUA. TENSAO DE
ALIMENTACAO BIVOLT (127 / 220v). | UN | 02 3.603,33
FREQUENCIA DA REDE 50 / 60 HZ
CORRENTE STANDBY 2,6 MA (127V) / 1,5 MA
(220V). CORRENTE EM CARGA 3,5 A (127V) /
25 A (220V). POTENCIA NOMINAL 60 VA.
PESO 4 KG (LIQUIDO) / 5 KG (BRUTO)

7.326,66
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PRESSAO DE AR 80 PSI (5,52 BAR).
CONSUMO DE AR 80 L/MIN. RESERVATORIO
DE AGUA 1 LITRO COM LED. FREQUENCIA
DO ULTRASSOM 30.000 HZ. CONSUMO DE
IRRIGANTE 28 ML/MIN. POTENCIA
CONSUMIDA DO ULTRASSOM 15 VA
SISTEMA DE TRANSDUTOR CERAMICA
PIEZOELETRICA. GARANTIA 12 MESES.
REGISTRO ANVISA

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, inclusive das exigéncias
relacionadas 2 manutencao e a assisténcia técnica:

7.1. A presente solugdo envolve a contratagdo de empresa especializada no fornecimento de
materiais hospitalares de uso permanente, com o objetivo de viabilizar os atendimentos
prestados aos pacientes.

7.2. Os materiais possuem natureza de bens comuns, uma vez que seus padroes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificacdes
amplamente utilizadas no mercado, conforme disposto no art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n°
14.133/2021.

7.3. A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, com o critério de julgamento MENOR PRECO POR ITEM, nos termos da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.4. DA FORMA DE SOLICITACAO DOS ITENS E DO PRAZO PARA ENTREGA:

a) Os itens serdo solicitados mediante Solicitacdo de Fornecimento, conforme demanda da
Secretaria demandante, via e-mail ou outro meio eletronico idoneo, de modo que a
empresa terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis para entrega dos itens.

b) Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as
respectivas razdes com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito
de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga
maior. Fica a critério da Contratante a aceitagdo de eventuais pedidos formais e
justificados de prorrogacdo de prazo de execucao.

7.5. DA ENTREGA DOS ITENS:

a) A entrega dos produtos devera ser feita no seguinte endereco: Floriano Peixoto, 1000,
Centro, em dia util, de segunda a sexta-feira, no horério de expediente das 08h as 12h e
das 14h as 18h deverdo atender todos os requisitos solicitados na especificagcdo
estabelecida.

b) Os itens deverao ser entregues embalados individualmente, em perfeito estado, sem sinais
de violacdo, sem indicios de umidade defeito, lesdes e sem qualquer inadequagdo de
conteudo, a fim de garantir sua integridade.
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¢) Todas as despesas diretas ou indiretas (fretes, impostos, taxas e contribuigdes) ou
quaisquer outras que porventura incidam sobre o objeto deste instrumento, correrdo por
conta da Contratada, sem direito a qualquer tipo de ressarcimento por parte da
Administracdo Publica Municipal.

7.6. DA VIGENCIA:

a) O Pregdo Eletronico decorrente deste procedimento terd vigéncia de 12 (doze) meses,
contados a partir de sua assinatura, conforme disposto no art. 84 da Lei Federal n°
14.133/2021.

b) Durante esse periodo, a Administragdo podera realizar as contratacdes conforme a
necessidade, respeitados os termos e condigdes estabelecidos na ata.

8 — JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

8.1. Para a presente contratacdo, serd adotado o parcelamento da solucio, mediante julgamento
pelo critério de menor preco por item, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administragdo Publica. Essa estratégia visa ampliar a competitividade entre os licitantes,
possibilitando a participagdo de fornecedores especializados em determinados materiais, além
de garantir a aquisi¢ao de itens com qualidade e ao menor precgo possivel, em consonancia com
os principios da economicidade, eficiéncia e isonomia.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos:

9.1. A aquisi¢do de materiais hospitalares de uso permanente para as Unidades Bésicas de Saude
do Municipio de Anaurilandia/MS tem como finalidade promover melhorias estruturais
significativas no ambito da Atengdo Primaria a Saude, reestruturando e renovando mobilirio e
equipamentos essenciais para o adequado funcionamento dos espagos assistenciais, como
consultorios, salas de procedimentos e areas de observag¢do. O investimento visa garantir um
ambiente funcional, seguro e qualificado para o atendimento a populagdo, assegurando a
eficiéncia e a continuidade dos servigos publicos de saude.

9.2. A presente iniciativa também busca oferecer melhores condi¢des de trabalho aos
profissionais da satde, por meio da disponibilizacdo de equipamentos modernos, eficientes e
adequados as normativas sanitarias, contribuindo para a otimizacdo dos procedimentos
cotidianos e das rotinas operacionais. Adicionalmente, a aquisi¢ao possibilitard o fortalecimento
da capacidade de atendimento das unidades bésicas, promovendo um acolhimento mais
humanizado e célere aos usuérios do Sistema Unico de Saude (SUS).

9.3. Almeja-se, ainda, assegurar que os servigos prestados estejam em plena consonancia com
os principios da universalidade, integralidade e equidade, pilares do SUS, atendendo as
diretrizes da Resolug¢do n® 169/SES/MS no dmbito do Programa Estadual Reestrutura APS —
Reestruturagdo de Equipamentos da Ateng¢do Primaria a Satde, para o exercicio de 2025. A
disponibilizagdo desses materiais e equipamentos tera impacto direto na qualificagdo dos
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atendimentos, na redugdo de filas e no aumento da resolutividade das acdes de saude,
promovendo melhorias concretas na qualidade de vida da populagao.

9.4. Dessa forma, espera-se que o investimento proposto resulte em avangos efetivos na gestao
publica municipal, contribuindo para o fortalecimento da rede de Atengdo Primadria e para a
consolidagdo de um sistema de satide mais eficiente, acessivel e digno para os cidadaos de
Anaurilandia/MS.

10 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

10.1. Nao ha necessidade de providencias prévias ao contrato ou fornecimento de servico
adicional para a presente contratagao.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

11.1. Nao ha a necessidade da realizacao de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para
que o objetivo desta contratagdo seja atingido.

12 — DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS:

12.1. Deverdo ser acatadas as orientacdes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental
conforme disposto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que
couber.

12.2. Deverdo ser observadas, também, durante a execucgdo, as orientagcdes voltadas para as
praticas sustentaveis nos termos da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021. Além
disso, caberd a empresa realizar praticas sustentdveis de manejo dos recursos renovaveis, a
redu¢do dos residuos e poluigdes, a utilizagdo de energia e materiais eficientemente,
empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e preservagao ambiental.

13 - DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO:

13.1. Nos termos da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao),
o presente Estudo Técnico Preliminar nao possui classificagdo como sigiloso, estando disponivel
para consulta publica.

13.2. Com base nas informagdes apuradas ao longo deste estudo, conclui-se que o objeto em
questdo ¢ adequado para atender as necessidades do Municipio, contribuindo para a melhoria
dos servigos publicos ofertados.

Anaurilandia/MS, 19 de Agosto de 2025
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